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Konu : Analiz Raporu MupURLSS 2082

ORGANIZE SANAYi BOLGE MUDURLUGU'NE

flgi :07.08.2019 tarihli ve 1546 sayil yaziniz.

Miidiirliigiimiiz Halk Saghgr Laboratuvarina ilgi yazinizla gondermis oldugunuz
icme-kullanma sularina ait numunelerin analizleri yapilmis olup,analiz raporlart yazimiz

ekinde gonderilmistir.

Bilgilerinize rica ederim.

e-imzahdir.
Dr. Hacer NUR YUCE

i1 Saglik Miidiirii a.
Baskan.

Ek: Analiz Raporu

Soguksu Mah.Kazim Karabekir.Cad.No 15 Muratpasa/ANTALYA Bilgi i¢in: Seval OZMEN
Veri Giris Personeli

e-Posta: seval.ozmen@saglik.gov.tr internet Adresi: Seval.Ozmen(@saglik.gov.tr Telefon No: (0 242) 237 03 90
Evrakin elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 63128958-f62-4191-8524-8fSbaef45211 kodu ile erigebilirsiniz.
ivenli elektronik imza ile imzalanmistir.

Telefon: 02422379600-01-33 Faks No: 02422370410

Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna gore g
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R I ANALIZ RAPORU
e 1/2
llgi Yazi Tarih ve Sayisi 07.08.2019 /1547 AB-0791-T
Numunenin Alindigi Tarih/Saat 07.08.2019 /
Numunenin HSL'ye Gelis Tarihi/Saati 07.08.2019 / 14:44 2019-1546-1
Protokol No / Numune Barkod No 2019-1546 -1 /3689058
CSBYS No - 12.08.2019

Numuneyi Gonderen Kisi/Kurum/Kurulusg

ANTALYA ORGANIZE SANAYi BOLGE MUDURLUGU

Numunenin Alindig1 Adres

SEBEKEDEN/DOSEMEALTI/ANTALY A

Numune izleme Noktasi

Numunenin Gelis Sebebi

OZEL ISTEK ANALIZLER

*[¢me- Kullanma Sulari (Kimyasal+Mikrobiyolojik) (Aritim Var)

Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alinis Neden

07.08.2019 - 14:51

Kontrol

Numune Grubu

SU ANALIZLERI

Numunenin Cinsi / Adi /Markasi /Uret.Firma Adi

{CME KULLANMA SUYU

Numunenin Ambalaj Sekli / Etiketi / Miktari

Kurum Numune Kabi

ETIKETSIZ

1L-500cc

Numunenin Uret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri

Miihiir Durumu / Tutanak-S6zlesme Tarihi / No

MUHURLU

7.8.2019

Fatura Edilecek Kisi/Kurum/Kurulug

ANTALYA ORGANIZE SANAYI BOLGE MUDURLUGU

Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No

07.08.2019- DF/ 336378 I

Beyan. Tarih Say1 / ithal On izin Belge Tarih Say:

Numunenin Durumu

Analize Uygun |

Numune Bilgileri

12.08.2019 00:00

Analize Baglama/Bitis Tarihi

07.08.2019 16:12

Raporlama Tarihi 12.08.2019 00:00
MIKROBIYOLOJIK ANALIZLER

Calisilan Analizler Birim Yontem Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
*Koliform Bakteri kob/100mL TS EN ISO 9308-1 0 0
*Escherichia coli kob/100mL TS EN ISO 9308-1 0 0
*Enterokok / Fekal Streptococ kob/100mL TS EN ISO 7899-2 0 0

KIMYASAL ANALIiZLER

Cahgilan Analizler Birim Yontem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Toplam Sertlik C':g/& TITRIMETRIK 437
*{letkenlik uS/em TS 9748 EN 27888 2500 802
Demir ng/L Laboratuvar i¢i metot 0,18 200 6,575
Aliminyum ng/L Laboratuvar igi metot 0,533 200 1,584
*Nitrit mg/L TSEN ISO 10304-1 0,014 0,5 <0,0045
*pH pH Birimi TS EN ISO 10523 6,5-9,5 6,90
Adli ve idari islemlerde ve reklam amagli kullanilamaz Rapor Baski Tarihi : 27.08.2019

Soguk su mah Kazim Karabekir caddesi Muratpasa/Antalya Tel: 0242 237 0390 -91-91 Fax : 0242 237 0410 Web : http//www.antalyasm.gov.tr

Bu belge 5070 sayih elektronik imza kanununa gore giivenli elektronik imza ile imzalanmugtir.
Raporun elektronik imzah kopyasina https:/Ibys.saglik.gov.tr/e-rapor adresinden 1065f3a5-¢360-465f-86bc-97459b304203 kodu ile erigebilirsiniz.
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llgi Yazi Tarih ve Sayisi 07.08.2019 /1547 AB-0791-T
Numunenin Alindig1 Tarih/Saat 07.08.2019 /
Numunenin HSL'ye Gelis Tarihi/Saati 07.08.2019  / 14:44 2019-1546-1
Protokol No / Numune Barkod No 2019-1546 -1 /3689058
CSBYS No 12.08.2019
KIMYASAL ANALIZLER
Calisilan Analizler Birim Yontem Tayin Limiti (LOQ) Mevzuat Limiti Analiz Sonucu
Bulaniklik ( Fiziksel) Fiziksel TKEDY Uygun
Koku(Fiziksel) Fiziksel TKEDY Uygun
Renk (Fiziksel) Fiziksel TKEDY Uygun
*Nikel ng/L TS EN ISO 17294-2 0,022 20 1,628
Amonyum mg/L TS EN ISO 14911 0,06 0,5 <0,06

Sonuglar ¢ahsilan analizler yoniinden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan insani Tiiketim Amagh Sular

Degerlendirme : Hakkinda Y6netmeligi'ne gore uygundur.

Agiklamalar:

- Sonuglar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan insani Tiiketim Amagh Sular Hakkinda Yonetmeligine gore degerlendirilmektedir.

- Koyu renkte yazilmis olan analiz sonuglari ilgili mevzuat limitleri disindadir.

- Numune miisteri tarafindan saglanmis olup 6lgiim belirsizliginde numune almadan kaynaklanan katki dahil edilmemis ve numune alindigr sekliyle deneye tabi tutulmugtur. ANTALYA HALK
SAGLIGI LABORATUVARI Miisteri Bilgilendirme Talimatina uygun olarak kabul edilmistir.

- Laboratuvanmizin personeli haricinde yiiritilen numune alimlarinda, analiz yapilan numunede; numune alimindan laboratuvarimiza teslimine kadar olan prosediirlerin ve bakilmasi istenen grup ve
parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Laboratuvara gelen numuneler metoduna uygun alinmis kabul edilir ve hatali alinan numunelerden mesuliyet kabul
edilmez.

- Bu rapordaki sonuglar ve goriisler yukarida belirtilen numune ve deneyi yapilan numune igin gegerlidir. Bu raporun higbir béliimii tek bagina veya kismen kullamlamaz ve ANTALYA HALK
SAGLIGI LABORATUVARInIn izni olmadan gogalulamaz. imzasiz raporlar gegersizdir.

- Ozel istek numune analiz raporlar adli ve idari iglemlerde ve reklam amagh kullamlamaz.

- Genisletilmis 6lgiim belirsizlikleri miisteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kildig: durumlarda belirtilir.

- Deney laboratuvari olarak faaliyet gosteren ANTALYA Halk Saghg Laboratuvan TURKAK'tan AB-0791-T ile TS EN ISO/IEC 17025 /2012 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarinin Yeterliligi
igin genel sartlar standardina gore akredite edilmistir.

- Tiirk Akreditasyon Kurumu ( TURKAK ) dency raporlarinin taminirh@ konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ile gok tarafli anlagm , Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC)
ile karsilikli tamma anlagmasi imzalamstir.

- Laboratuvar, bu raporu, miisterinin izni olmadan tigiincti sahislara gosteremez ve gogaltamaz.

- Numune ile ilgili bilgiler miisteri tarafindan saglanmistir.

- Uygunluk degerlendirmesi yapildiginda, 6lgiim belirsizligi degeri Paylasilan Risk Kuralina gore degerlendirilir ve sonuglar giiven diizeyi ve dlgim belirsizligi degerlendirilmeden oldugu gibi
mevzuata gore degerlendirilerck raporlanir.

_ TKEDY: Tiiketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal degisim yok.

- kob (cfu): Koloni olugturan birim (colony forming unit)

- NOT Hidrojen peroksitbiguanide ve serbest klor 8lgiimleri havuz mahallinde yapihr.

- jlc isarctli deneyler akreditasyon kapsamindadir.

Su Kimya Laboratuvari Su Mikrobiyoloji Laboratuvari
Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu Laboratuvar Sorumlusu
CAN SINANMIS ViLDAN GORGULU Uzm.Dr. FAZILA ATAKAN
Kimyager Mikrobiyoloji ve Klinik Mik.Uzmani ERKAL
BIYOKIMYA UZMANI
Adli ve idari islemlerde ve reklam amagh kullamlamaz Rapor Baski Tarihi : 27.08.2019

Soguk su mah Kazim Karabekir caddesi Muratpasa/Antalya Tel: 0242 237 0390 -91-91 Fax : 0242 237 0410 Web : http//www.antalyasm.gov.tr

Bu belge 5070 sayih elektronik imza kanununa gore giivenli elektronik imza ile imzalanmgtir.

Raporun elektronik imzal kopyasina https://Ibys.saglik.gov.tr/e-rapor adresinden 1065f3a5-¢360-465£-86bc-97459b304203 kodu ile erigebilirsiniz.




